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La urilizacion dc simuladores en oftalmologia,
también llamados “Fantomas", permits dcsarr0-
llar dcstrcza quirrgica bajo cl microscopio. Dc la
varicdad dc modclos cxistcntcs, hay algunos quc
pcrmitcn trabajar con ojos sintéticos y otros con
ojos dc cadaver ya scan estos Liltirnos: humanos
O dc ccrdo.

El simulador cs una mascara dc tamao real 0
aproximado que permitc la adaptacion dc un ojo
dcrccho 0 izquicrdo cl cual csta sostcnido por un
mccanismo dc fijacion.

El modclo quc vamos a prescntar lo construi-
mos a partir dc una media cabcza dc maniqui dc
fibra dc vidrio con cl color dc la piel (partc ante-
rior dc una scccion coronal) (Ver fotograffas). Sc
lc realizaron dos orificios ovalcs para los ojos y una
arriculacion a nivel del cucllo. La base cs dc accro
inoxidable y ticnc dos soportes quc coincidcn con
cl eje pupilar del maniqui para fijar allf cl sistcma
dc fijacion del oio cl cual sc pucdc ajustar en
profundidad.
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El sistcmzi dc fiiacién cs una simplific;ici(>|1 dc]
mccanismo dc succién ya utilizado dcsdc hzlcc \'1l~
rios aos en cl dcpartamcnto dc cirugiu cxpcrimcn-
ta! dcl lnsliruto Barraqucr dc América y CUYLI autow
rizi dcsconoccmos. La fijacién sc rcaliza mcdiuntc
succién por prcsién ncgativa [ransmitida dcsdc una
pcra dc tensiémctro :1 través dc un tubo dc sili-
c(>n 2 un cono plzistico dc dimcnsiones aproximuw
dus en volumcn y di2imC[1'0 dc un ojo (Fig. 1).

Iistu in;isc;ir;1 dc siim1l;ici(m pcrmilc un ;idccu;|»
do zlpoyo dc his m;1n0s_ dc l;| prcsibn dc! oju min.»
mitidzl por 1:1 pcru dcl tciisi(>incli'0. Sc pucdc utili-
7.211‘ }‘J;lI';l \';1ri;1s técniczis quiriirgicus con |11icm\c<>’
piu on dondc sc Cl11p|C;l l1'quid<>. .~\dcm;i.\. cs do tkiuil
limpic‘/.;i y m;ll1IL'I1iI11iCI1I(). I-ll I11()L1C|();lI1Iif_YLll)UNI’
do cn cirugizl cxpcrimcntzil Iicnc un;i c;1i;| dc mm
dcrzl quc lc sirvc dc h1lSC y quc In hncc pom) l'L'$iS-
tcnic ;i la humcdad.
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